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LABORATORIO DI ANALIST &
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

SEZIONE ALIMENTARE-AMBIENTALE

Via Falcone, 19 — 43029 Traversetolo (Parma) — Telefono 0521 342081 Fax 0521 844514
n.* iscrizione nell'elenco regionale dei Laboratori: 008/PR/002

Spett.le Sig. lacci Francesco
Via Lunga, 50
Tortiano — Montechiarugolo (PR)

Rapporto di prova N° 3885502052014

Campione di: ACQUA di pozzo senza decloratore
Prelievo e ritiro eseguito dal cliente

Data: 02/05/14

Prova iniziata il 02/05/14 e ultimata il 05/05/14.

Ricerche effettuate u.m. Valori Concentrazione Metodo Analitico
Massima ammissibile

Carica Microbica Totale a 36°C ufc/ml 280 / UNI EN ISO 6222:2001
Carica Microbica Totale a 22°C ufc/ml 390 / UNI EN ISO 6222:2001
Batteri coliformi ufc/100 ml 0 0 UNIENISO 9308-1:2002 p.to 8.3
Escherichia coli ufc/100 ml 0 0 UNI EN ISO 9308-1:2002 p.to 8.3
Enterococchi intestinali ufc/100 ml 0 0 UNI EN ISO 7899-2:2003
Clostridium perfringens ufc/100 ml 0 0 Dlgs n.° 31 02/02/2001 GU n.° 52
(spore comprese) 03/03/2001 AILIII
Pseudomonas spp * ufc/100 ml >200 0 MI 02

Fine rapporto

I risultati si riferiscono unicamente al campione analizzato.
II presente rapporto puo essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con autorizzazione scritta dal
ns. laboratorio.
I dati relativi all’incertezza di misura correlata alle prove svolte sono visionabili, assieme ai metodi di prova, presso il Laboratorio, le
prove di questo rapporto contrassegnate dall’asterisco * non rientrano nell’accreditamento ACCREDIA.
Nota: Per valori da 4 a 9 il risultato € espresso come  ufc stimate /ml” come da ISO 8199:2005

Per valori da 1 a 3 il risultato & espresso come “microrganismi presenti nel volume analizzato” come da ISO 8199:2005

Parere ¢ interpretazione non oggetto dell’accreditamento ACCREDIA
Giudizio: Limitatamente ai parametri analizzati il campione di acqua NON RISPONDE ai requisiti di qualita per il consumo umano
indicati nel D.L. 31/01.

Data: 05/05/14

11 Direttore/Tecnico
Dott. R-Sulsenti
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Signatory of EA, IAF and ILAC
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SEZIONE ALIMENTARE-AMBIENTALE

Via Falcone, 19 — 43029 Traversetolo (Parma) - Telefono 0521 342081 Fax 0521 844514
n.® iscrizione nell’elenco regionale dei Laboratori: 008/PR/002

Spett.le Sig. lacci Francesco
Via Lunga, 50
Tortiano — Montechiarugolo (PR)

Rapporto di prova N° 3886502052014

Campione di: ACQUA di pozzo con decloratore
Prelievo e ritiro eseguito dal cliente

Data: 02/05/14

Prova iniziata il 02/05/14 e ultimata il 05/05/14.

Ricerche effettuate u.m. Valori Concentrazione Metodo Analitico
Massima ammissibile

Carica Microbica Totale a 36°C ufc/ml 40 / UNI EN ISO 6222:2001
Carica Microbica Totale a 22°C ufc/ml 23 / UNI EN ISO 6222:2001
Batteri coliformi ufc/100 ml 0 0 UNIENISO 9308-1:2002 p.to 8.3
Escherichia coli ufc/100 ml 0 0 UNI EN ISO 9308-1:2002 p.to 8.3
Enterococchi intestinali ufc/100 ml 0 0 UNI EN ISO 7899-2:2003
Clostridium perfringens ufc/100 ml 0 0 Digs n.° 31 02/02/2001 GU n.° 52
(spore comprese) 03/03/2001 AILIII
Pseudomonas spp * ufc/100 ml >200 0 MI 02

Fine rapporto

I risultati si riferiscono unicamente al campione analizzato.
Il presente rapporto puo essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con autorizzazione scritta dal
ns. laboratorio.
I dati relativi all’incertezza di misura correlata alle prove svolte sono visionabili, assieme ai metodi di prova, presso il Laboratorio, le
prove di questo rapporto contrassegnate dall’asterisco * non rientrano nell’accreditamento ACCREDIA.
Nota: Per valori da 4 a 9 il risultato ¢ espresso come * ufc stimate /ml” come da ISO 8199:2005

Per valori da 1 a 3 il risultato & espresso come “microrganismi presenti nel volume analizzato” come da ISO 8199:2005

Parere ¢ interpretazione non oggetto dell’accreditamento ACCREDIA
Giudizio: Limitatamente ai parametri analizzati il campione di acqua NON RISPONDE ai requisiti di qualita per il consumo umano
indicati nel D.L. 31/01.

Data: 05/05/14

Il Direttore/Fecnico
Dott. R*Sulsenti
&ABORATOR?O DNA srf
wR2ione alimentare - ampionale

Via G_Failcone, 19
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